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MOTIC Digitales Mikroskop BA210
710005

Das Mikroskop ist angeschlossen, aber wieso sehe ich kein Bild 
auf dem PC?

Häufi g ist die Bilddarstellung durch den Schieber für die 
optische Weglänge („Beamsplitter“) blockiert (siehe Bild).
Stellen Sie sicher, dass dieser Schieber vollständig bis zum 
Anschlag herausgezogen ist, um eine Bilddarstellung auf 
dem PC-Bildschirm zu ermöglichen. Bitte bedenken Sie, dass 
Sie die Lichtverhältnisse im Vergleich zum Blick durch das 
Okular ggf. nachregulieren müssen.

Objektivrevolver

Schieber optische Weglänge

Trinokularer Okulatubus

Feststellschraube Okulartubus

Höhenschlag Grobtrieb

Feintriebschraube

Netzschalter

Dimmer

Stromaufnahmen
Skala Kondensorapertur

Hebel für 
Kondensorapertur


